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ABSTRACT | INTRODUCTION: Vital capacity (VC) assessment 
is a relevant respiratory assessment method, since its data 
contribute to the diagnosis of diseases and alterations of this 
system. OBJECTIVES: The aim of this study was to evaluate 
the feasibility and the relative and absolute reliability of CV 
measured by the ventilometer. MATERIALS AND METHODS: A 
cross-sectional study was conducted between September and 
October 2010, where healthy individuals were included in a 
hospital in the city of Salvador / BA. CV measurements were 
performed in the three moments through the ventilometer, being 
performed by two different raters (A and B). The first measure 
was reviewed by the observer A (A1), the second by observer B 
and the third again by observer A (A2). For inter-rater reliability, 
we used the measures A1 x B and B x A2 and intra-rater A1 x 
A2. RESULTS: The sample was composed of 30 subjects, mean 
age 29.4 ± 6.0 years. There was no difference in the comparison 
of means (A1 x B, p = 0.55, B x A2, p = 0.62 and A1 x A2, p = 
0.40). The intra-rater reliability relative was 0.97 (p = 0.0001) 
and inter-rater 0.87 (p = 0.0001) and 0.97 (p = 0.0001). 
The absolute reliability showed agreement, but with variable 
bias (- 0.09, - 0.05 and - 0.03). CONCLUSION: There was a 
relative high reliability and moderate absolute reliability of vital 
capacity measured by the ventilometer. 

KEYWORDS: Vital capacity. Reproducibility of results. Respiratory 
function tests.

RESUMO | INTRODUÇÃO: A avaliação da capacidade vital 
(CV) é um método de avaliação respiratória relevante, visto 
que seus dados contribuem para o diagnóstico de doenças e 
alterações. OBJETIVO: Avaliar a viabilidade e confiabilidade 
relativa e absoluta da CV mensurada através do ventilômetro. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo transversal realizado entre 
setembro a outubro de 2010, onde foram incluídos indivíduos 
saudáveis em um hospital na cidade de Salvador/BA. As men-
surações da CV foram realizadas em três momentos através do 
ventilômetro, sendo realizadas por dois avaliadores distintos (A 
e B). A primeira medida foi avaliada pelo examinador A (A1), 
a segunda pelo examinador B e a terceira novamente pelo exa-
minador A (A2). Para confiabilidade inter-examinador utilizou-se 
as medidas A1 x B e B x A2 e para intra-examinador A1 x A2. 
Para análise estatística foi realizada o coeficiente de correla-
ção intra-classe (CCI) para confiabilidade relativa e a análise 
de Bland-Altmann para confiabilidade absoluta. RESULTADOS: 
A amostra foi composta por 30 indivíduos, com idade média 
de 29,4 ± 6,0 anos. Não houve diferença na comparação das 
médias (A1 x B, p=0,55; B x A2, p=0,62 e A1 x A2, p=0,40). 
A confiabilidade relativa intra-examinador foi 0,97 (p=0,0001) 
e as inter-examinadores 0,87 (p=0,0001) e 0,97 (p=0,0001). 
A confiabilidade absoluta apresentou concordância, porém com 
viés variável (- 0,09; - 0,05 e - 0,03). CONCLUSÕES: Houve uma 
alta confiabilidade relativa e moderada confiabilidade absoluta 
da capacidade vital aferida através do ventilômetro. 

PALAVRAS-CHAVE: Capacidade vital. Reprodutibilidade dos 
testes. Testes de função respiratória.

1Autor para correspondência. Universidade do Estado da Bahia, Universidade Federal da Bahia. Salvador, Bahia, Brasil. 
ORCID: 0000-0002-4673-8698. brunopmartinez@hotmail.com 

2Centro Universitário Metodista – IPA. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. ORCID: 0000-0002-6706-2703. forgiarini.luiz@gmail.com
3Universidade do Estado da Bahia. Salvador, Bahia, Brasil. ORCID: 0000-0003-2540-0142. fcamelier@uneb.br 

4Universidade Católica do Salvador, Hospital Aliança. Salvador, Bahia, Brasil. ORCID: 0000-0002-5332-8574. giovani.alves@pro.ucsal.br
5Universidade Federal da Bahia. Salvador, Bahia, Brasil. ORCID: 0000-0002-0717-9694. mansueto.neto@ufba.br

6Faculdade Social da Bahia. Salvador, Bahia, Brasil. ORCID: 0000-0001-6650-8729. san_soeirog@hotmail.com

Submetido 26/08/2018, Aceito 07/02/2019, Publicado 19/02/2019
Rev. Pesqui. Fisioter., Salvador, 2019 Fevereiro;9(1):10-17
Doi: 10.17267/2238-2704rpf.v9i1.2078 | ISSN: 2238-2704 
Editora responsável: Cristiane Dias

Como citar este artigo: Martinez BP, Forgiarini Júnior LA, Camelier FRW, Alves 
GAA, Gomes Neto M, Soeiro SE. Viabilidade e confiabilidade entre avaliadores 

para capacidade vital medida por ventilômetro em indivíduos saudáveis. Rev. 
Pesqui. Fisioter. 2019;9(1):10-17. doi: 10.17267/2238-2704rpf.v9i1.2078

A
rt

ig
o

 o
ri

g
in

a
l

http://dx.doi.org/10.17267/2238-2704rpf.v9i1.2078


11

Rev. Pesqui. Fisioter., Salvador, 2019 Fevereiro;9(1):10-17
Doi: 10.17267/2238-2704rpf.v9i1.2078 | ISSN: 2238-2704 

Introdução

Os testes de função pulmonar permitem a identi-
ficação das alterações associadas as doenças do 
sistema respiratório, além de mensurar a evolução 
da doença e resposta ao tratamento, desta forma 
colaboram para um adequado direcionamento na 
prática clínica e possibilitam à escolha da interven-
ção fisioterapêutica mais efetiva1-3. A capacidade 
vital (CV) representa o maior volume de ar mobili-
zado entre uma inspiração plena e uma expiração 
completa4. A avaliação da CV é utilizada como um 
importante teste da função respiratória e sua redu-
ção é uma anormalidade presente em pessoas com 
fraqueza muscular respiratória e/ou alterações na 
função respiratória, como em distúrbios ventilatórios 
restritivos ou obstrutivos5.

Vários estudos utilizaram o teste de CV para ava-
liação da função respiratória com o espirômetro no 
pré e pós-operatório de cirurgias abdominal6-8, car-
díaca3,9 e torácica5,10, em doentes clínicos com insu-
ficiência renal, além de aplicação no desmame ven-
tilatório em pacientes com doença neuromuscular11. 
No entanto, existe uma carência de estudos sobre 
a confiabilidade e mensuração interavaliadores da 
CV com ventilômetro12,13. Para variáveis contínuas 
como CV, deve ser usada a confiabilidade relativa 
e absoluta. A confiabilidade relativa está associada 
à relação linear entre as aferições. Já a medida 
absoluta que é a variação de medidas repetidas 
entre examinadores, é mais efetiva para demons-
trar a precisão entre duas medidas12. 

Conhecer a confiabilidade e a acurácia deste instru-
mento é fundamental para a avaliação respiratória 
na prática fisioterapêutica, uma vez que se trata de 
uma ferramenta de avaliação amplamente utiliza-
da na prática clínica. Assim, o objetivo do estudo 
foi avaliar a viabilidade e confiabilidade relativa e 
absoluta da CV mensurada através do ventilômetro.

Métodos

Estudo analítico foi realizado com indivíduos sau-
dáveis, por meio de uma seleção aleatória de fun-
cionários do Hospital Santo Antônio/Obras Sociais 
Irmã Dulce. Foram avaliados e incluídos indivíduos 

com índice de massa corporal entre 18,9 e 24,9 kg/
m2, saudáveis e com idade acima de 18 anos. Foram 
excluídos aqueles que não conseguiam realizar a 
técnica adequada por falta de entendimento, bem 
como aqueles que eram fumantes. O estudo seguiu 
os regulamentos da declaração para estudos ob-
servacionais (STROBE)13.

Todos os participantes foram informados sobre os 
objetivos do estudo e assinaram o termo de consen-
timento livre e esclarecido. O projeto de pesquisa 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital Santo Antônio/Obras Sociais Irmã Dulce 
sob o parecer 45/09 (CAAE 0044.0.058.000-09).

A medida da CV foi realizada com um ventilôme-
tro analógico Mark Wright 8 Ferraris (Louisville, 
CO, EUA) e acoplado ao ramo expiratório de uma 
válvula unidirecional e máscara facial de silicone. 
Todos os sujeitos estavam sentados em uma cadeira 
e instruídos sobre o procedimento a ser realizado. 
Os sujeitos foram instruídos a realizar uma inspi-
ração máxima até a capacidade pulmonar total 
(CPT), seguida de uma expiração próxima ao volu-
me residual (VR) para obter os valores da CV. Essa 
expiração lenta foi incentivada pelo pesquisador 
para que o indivíduo atingisse sua capacidade má-
xima3,4,14. Foram realizadas no máximo seis medidas 
e finalizadas quando as três medidas consecutivas 
foram menores que 5% da diferença entre elas. 
O maior valor em litros (L) foi considerado para a 
análise e entre uma e outra medida foi utilizado o 
intervalo de um minuto4. Todos os avaliadores foram 
treinados para aferição da CV.

As medidas da CV foram realizadas nos três mo-
mentos, sendo realizadas por dois avaliadores dife-
rentes (A e B). A primeira medida foi avaliada pelo 
examinador A (A1), a segunda pelo examinador B 
e a terceira pelo examinador A (A2). Essa confiabi-
lidade interavaliador foi alcançada entre B e A1 x 
A2 x de B, e a confiabilidade intra-examinador foi 
obtida entre A1 x A2. Não houve contato entre os 
examinadores no intervalo entre as medidas, para 
evitar qualquer viés nos dados. O intervalo entre 
esses três momentos foi de trinta minutos.

A análise descritiva foi realizada por meio de mé-
dias e desvios-padrão, erros-padrão e intervalos de 
confiança. Por causa da distribuição paramétrica da 
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CV média, o teste t de Student pareado foi usado 
para comparar as médias da CV do avaliador A 
(A1 e A2) e B. Para determinar a confiabilidade re-
lativa interavaliadores (medida da CV pelo avalia-
dor no primeiro momento) e segundo momento refe-
rente ao avaliador B) e intra-avaliador (medida da 
CV do avaliador no primeiro momento e no segundo 
momento) foi utilizado o Coeficiente de Correlação 
Intra-classe (CCI)15-18.

A confiabilidade foi classificada em pequena (< 
0,25), baixa (0,26-0,49), moderada (0,50-0,69), 
alta (0,70-0,89) e muito alta (> 0,90), de acordo 
com os valores de referência descritos por Gross e 
Domholdt15. Já a confiabilidade absoluta foi anali-
sada pelo método de Bland-Altmann19-21, que ve-
rifica a ocorrência de alterações sistemáticas ou 
aleatórias nos valores médios da CV intra e intero-
bservador. Os dados foram analisados no progra-
ma SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
versão 14.0, sendo considerado um nível de signifi-
cância de 5% no software.

Resultados

A amostra foi composta por 30 indivíduos, com pre-
domínio do sexo masculino (70%), com média de 
idade de 29,4 ± 6,0 anos. A média da CV dos pa-
cientes foi de 4,74 ± 1,27 L (A1 avaliador); 4,83 ± 
1,15 L (avaliador B) e 4,86 ± 1,21 L (avaliador A2). 
Comparando os valores das medidas de avaliação 
interavaliadores e intra-avaliadores, não foram en-
contradas diferenças (p = 0,55 e p = 0,40, respec-
tivamente).

O valor obtido do coeficiente de correlação intra-
classe para confiabilidade intra-examinador foi de 
0,97 (p = 0,0001). Já a análise interavaliadores 
entre A1 e B foi de 0,87 (p = 0,0001) e entre A2 e 
B foi de 0,97 (p = 0,0001); indicando uma alta con-
fiabilidade da CV em indivíduos saudáveis (Figura 
1 e 2).

Figura 1. Confiabilidade Relativa intra-observador (Avaliador A) para a medição da capacidade vital(CV). (n=30)
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Figura 2. Confiabilidade relativa interobservador (Avaliador A, primeira medida x Avaliador B e Avaliador B x Avaliador A, 
segunda medida) para a mensuração da capacidade vital (CV). (n = 30)

Pelo método de Bland-Altmann observou-se que a confiabilidade absoluta inter e intraexaminador da medida 
da CV apresentou concordância, mas com viés variável (A1 x B = - 0,05, A1 x A2 = 0,09 e B x A2 = - 0,03, 
respectivamente) (Figuras 3, 4 e 5). Os limites de concordância foram de -1,71 a 1,50 para A1 x B; -1,61 a 
1,50 para A1 x A2 e -0,79 a 0,72 para B x A2.
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Figura 3. Variabilidade individual da capacidade vital na medida do Avaliador (A) pelo método Bland & Altman. 
As linhas horizontais mostram o viés médio (- 0,05 ± 0,79 L) e os limites de concordância (- 1,61 a 1,50 L). (n=30)

Figure 4. Variabilidade individual da capacidade vital na avaliação interobservador, por Bland & Altman. 
As linhas horizontais mostram o viés médio (- 0,09 ± 0,81 L) e limites de concordância (-1,70 a 1,50 L), (n=30 indivíduos)
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Discussão

O presente estudo demonstrou alta confiabilidade 
na mensuração intraexaminador e interexamina-
dor da CV. Este é o primeiro estudo a avaliar a 
confiabilidade relativa e absoluta da medida de 
CV utilizando o ventilômetro. Esses resultados têm 
relevância para a prática clínica, uma vez que a 
CV é um parâmetro importante da função pulmonar, 
sendo útil para fundamentar o diagnóstico fisiotera-
pêutico, direcionar o tratamento, bem como para o 
acompanhamento do desenvolvimento de doenças 
com disfunção da função respiratória.

Embora exista uma alta associação linear e não exis-
ta diferença significativa na comparação dos valores 
médios da capacidade vital, deve-se atentar para a 
confiabilidade da CV. Pois uma alta correlação não 
indica necessariamente uma alta convergência entre 
as medidas realizadas22. Assim, para haver uma ava-
liação da confiabilidade absoluta intra e interobser-
vador foi utilizado o método de Bland-Altmann, que 
avalia a concordância e viés entre os valores obtidos 
pelos diferentes avaliadores e pelo mesmo examina-
dor em diferentes momentos19-21.

A análise de Bland-Altmann19-21 mostrou que houve 
concordância entre as medidas intra e interexami-
nador, uma vez que a maioria das interseções entre 

o viés e os valores médios estavam dentro dos limi-
tes de concordância. No entanto, os limites de con-
cordância (1,61 a 1,50, - 0,79 a 0,72 e - 1,70 a 
1,50 litros) foram elevados do ponto de vista clínico, 
uma vez que representaram quase 30% dos valores 
médios da CV.

O viés médio foi baixo tanto entre os diferentes 
avaliadores (A1 x B = - 90 ml x A2 e B = - 30 ml), 
e entre o mesmo avaliador (A1 x A2 = - 50 ml), 
uma vez que era inferior a 1% do valores médios 
da capacidade vital. Entretanto, esse viés foi relati-
vamente alto nas análises interobservador (A1 x B e 
B x A2) e intraobservador, pois 22% apresentaram 
diferenças maiores que 500 ml. Essas diferenças 
podem ser explicas devido falhas na padronização 
ou fatores relacionados à aprendizagem durante 
a mensuração pelos avaliadores, apesar de terem 
sido avaliadores previamente treinados.

Isso porque dezesseis e dezoito medidas entre trinta 
obtidas por diferentes avaliadores (A1 x B e B x A2, 
respectivamente), e doze dos mesmos avaliadores 
foram menores que 5% do valor médio das diferen-
ças de capacidade vital (240 ml), sendo considerado 
reprodutível de acordo com a Sociedade Brasileira 
de Pneumologia4. A aprendizagem é um fator que 
pode ter influenciado nas medidas, uma vez que o 
nível de correlação foi maior e o menor viés médio 

Figura 5. Variabilidade individual da capacidade vital na avaliação interobservador, por Bland & Altman. As linhas horizontais mostram o viés médio (- 0,03 ± 
0,38 L) e limites de concordância (- 0,79 a 0,72 L), (n=30 indivíduos)
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na segunda revisão interobservador (B x A2), para 
avaliação inicial interobservador (A1 x B).

Diversos fatores podem influenciar as medidas da 
CV, como compreensão e motivação do avaliador, 
problemas relacionados à calibração do instrumen-
to e implementação inadequada da avaliação téc-
nica23, influenciando diretamente na confiabilidade 
da medida, não gerando informações reais sobre 
a condição respiratória do paciente e pode levar 
a um tratamento inadequado. Para que houvesse 
maior confiança nos dados obtidos pela medida 
da CV, todos os avaliadores foram treinados para 
desenvolver a técnica de forma padronizada24, no 
entanto, é possível que possam ter existido falhas 
de padronização.

Este estudo apresenta algumas limitações, pois em-
bora os avaliadores tenham realizado treinamen-
to há duas semanas, a confiabilidade também de-
pende do avaliador e de sua experiência com a 
técnica24, o que pode ter influenciado as principais 
diferenças entre os valores médios da CV em 22% 
e das medições realizadas. 

Conclusão

Portanto, concluímos que há alta confiabilidade na 
confiabilidade intraexaminador e interexaminador, 
além  de moderada confiabilidade absoluta da CV 
medida pelo ventilômetro. Apesar do baixo viés 
entre as medidas, um pequeno número de medidas 
aceitáveis não apresentou diferenças, sugerindo a 
necessidade de maior padronização e treinamento 
contínuo dos avaliadores.
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